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一、故障描述：
1. 胃镜插头金属节点腐蚀与主机接触不良；
2. 图像模糊
3. 操作部开关按钮失灵；
4. 上下、左右角度钮角度不够；
5. 水气管堵塞；
6. 先端插入部老化破损，插入部组件需更换
二、需满足以下条件：
1、更换零件必须为奥林巴斯原厂新零件，且与下面维修清单对应
2、维修完成后，提供奥林巴斯原厂6个月的质保（维修清单内零件，非人为损坏）
3、提供奥林巴斯原厂维修完成品单据，附维修完成品内，一起返回
4、能提供奥林巴斯委托说明函的公司优先考虑
5、维修完成后，有奥林巴斯（北京）销售服务有限公司上海分公司工程师，持证上门检测维修完成品
6、维修记录可在奥林巴斯溯源、查询、咨询，并提供奥林巴斯官方热线
7、提供的报价，奥林巴斯认可此报价的公司优先考虑



注：1、若本院需要提供维修拆卸零件，需提供本次维修更换下的零件。
    2、参与公司，需提供报价，且有对应的报价金额。
